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[bookmark: _Toc26884373]病理全流程质控和信息管理系统功能需求
1. [bookmark: _Toc26884374]申请工作站
1.1. [bookmark: _Toc26884375][bookmark: _Toc26883062]申请工作站应具备临床送检科室通过扫描来记录标本的离体时间、固定时间，打印申请单，标本标签等功能；
1.2. [bookmark: _Toc26884378][bookmark: _Toc26883065]申请工作站应具备追踪功能，即追踪标本离开临床科室送往病理科过程中情况，如派送员姓名、工号，标本派送批次，标本达到病理科时间等；
1.3. [bookmark: _Toc26883068][bookmark: _Toc26884381]申请工作站应具备临床科室查询功能，查询病人标本送到病理科后，病理科工作进行到哪个环节了，不必打电话追问报告是否已经出具；
2. [bookmark: _Toc26884383]登记工作站
2.1. [bookmark: _Toc26884384][bookmark: _Toc26883071]登记工作站应具备登记功能，可手工录入送检病例信息，也可以从HIS系统中提取病人基本信息或电子申请单信息；可按病例库进行登记，包括常规组织病理、细胞学、分子病理等； 
2.2. [bookmark: _Toc26883072][bookmark: _Toc26884385]还应支持提取收费信息、检查项目、标本来源等信息；
2.3. [bookmark: _Toc26883075][bookmark: _Toc26884388]还应支持记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等；
3. [bookmark: _Toc26884390]取材工作站
3.1. 支持扫描医生二维码进行登录；
3.2. 支持取材工作站与整个病理信息系统结合，通过扫描样本与包埋盒来核对信息的一致性，降低取材出错的可能性；
3.3. 自动记录样本取材的时间与备注；取材完成后可以将状态同步给病理信息系统；
3.4. 对于脱钙蜡块、延时固定蜡块有特殊的处理流程；对进行补取蜡块的病例独立列表操作；
3.5. 取材组织部位可编辑添加常用描述词，减少重复工作量；
3.6. 连接大体摄像头，拍摄记录取材蜡块；
4. [bookmark: _Toc26884391]包埋工作站
4.1. 支持扫描医生二维码进行登录；
4.2. 包埋工作站采用自动化的工作流程，包埋医生扫描包埋盒之后，自动匹配包埋盒的信息； 
4.3. 记录组织材块“翻盖”、“无组织”等特殊取材质量评价情况，对特殊的材块，可以备注相关信息；
5. [bookmark: _Toc26884392]制片工作站
5.1. 支持扫描医生二维码进行登录；
5.2. 支持制片工作站采用自动化的工作流程，制片技师扫描包埋盒之后，连接的玻片打号机会自动打印玻片；
5.3. 系统支持自动提示所有已包埋但尚未制成切片的病例列表，或是有重切、深切要求的病例列表，或是下了免疫组化医嘱需切白片的病例列表；
5.4. 支持处理各种医嘱的需求，如特检、重切、深切、分子医嘱等
5.5. 支持技师选择相关的诊断医生进行批量扫描派片；
5.6. 支持扫描诊断医生工牌二维码进行取片，同时记录取片时间和取片医生，可对历史派片记录进行查询；
6. [bookmark: _Toc26884393]报告工作站
6.1. 支持病理诊断医师登陆系统后，自动分类显示最近病例信息，显示病例未打印、未审核、未诊断、未采图等不状态，统计当天病例总数；
6.2. 支持打开一个病例，既往病例自动提醒，显示当前病人做过的其他检查资料，任意检查项目都可查看图片和诊断结论，如查看细胞学、冰冻快速、分子检测等；
6.3. 支持高清数码成像系统，无缝连接三目显微镜，实现图像捕获，图片数量不限制；
6.4. 系统根据当前标本情况，自动在现有病例库中检索相似病例，可查看肉眼所见、病理诊断等信息，为医师诊断提供参考；
6.5. 支持病理诊断常用词更新功能
6.6. 可发出内部技术医嘱要求，包括重切、深切、补取等，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果；
6.7. 可发出特检医嘱要求，包括免疫组化、电镜、FISH等，可查看特检医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果，还可对免疫组化结果进行染色评价；
6.8. 可发出临床医嘱：临床和住院医师可以通过病人医嘱查询报告状态，延期原因，打印延期报告单，为门诊患者提供便利；
6.9. 质量控制：可以对制片、录入、临床诊断、初次诊断、冰冻诊断符合情况等进行评价，生成质量控制表单；
6.10. 支持快捷查询，模糊查询，精准查询；也可自定义查询或统计导出为EXCEL文件，用户可自定义导出项目字段； 
6.11. 针对经典病例，支持收藏操作；阅片过程中，支持切片质量评价；
6.12. 支持病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片，初诊意见和复片意见单独保存备查；上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率；
6.13. 支持报告的自动扩页功能，以适应内容较多的病理报告、分子病理报告或尸检报告；
6.14. 计算冰冻诊断时间，提醒冰冻诊断的剩余时间与超出时间（单次检查30分钟为标准）；支持冰冻报告、迟发报告的“迟发原因”列表及点击输入，可自定义迟发原因；
6.15. 对工作人员的工作量、工作质量、工作任务完成率等，自定义生成统计报表；
6.16. 支持批量审核，批量打印，批量摄入；
6.17. 支持阳性分析、冰冻符合、临床符合等内容的填写，便于质控统计。
7. [bookmark: _Toc26884394]档案管理工作站
7.1. 档案管理工作站应支持蜡块借阅归档管理；支持切片借阅归档管理；
7.2. 档案管理工作站还应支持外院蜡块（玻片）交接记、统计、导出；染色机使用记录统计、导出；脱水机使用记录统计、导出；制片统计；常规蜡块交接统计；标本取材移交统计；特殊标本处理统计；试剂出入库统计、过期管理等。
8. 与医院现有第三方软件系统连接
通过定制双向接口，实现病理系统与医院现有第三方软件系统无缝对接，实现信息互联互通。如与医院HIS系统定制双向接口，直接从医院HIS系统中提取病人基本信息或电子申请单信息，并将审核过后的病理报告和图像发送到HIS系统中，提供给临床医生查看；如果病理报告还未发出，则提示临床医生该病例的处理状态及未发报告的原因。如与医院手麻系统定制双向接口，实现术中冰冻的申请及冰冻报告的回传等。
9. [bookmark: _Toc26884397]其他技术要求
9.1. [bookmark: _Toc26884398][bookmark: _Toc26883085]能够完整的把原病理软件的历史数据迁移，并保留原系统优势点，也可以随时查询历史数据；同时不影响医院其他系统的正常运行和病理科工作的正常开展；
9.2. [bookmark: _Toc26884399][bookmark: _Toc26883086]提供一年的免费质保；


[bookmark: _Toc26884407]四、软件需求：
	序号
	类目明细
	预计数量
	备注

	1
	申请工作站软件
	1套
	    用于提出病理检查申请，记录病人临床信息。
    凡送检病理标本的科室（包括手术室各手术间、各病区、门诊护士站、医技的各检查房间、体检中心等）都需要安装申请工作站软件，配备扫描枪和标签打印机。

	2
	登记工作站软件
	1套
	    用于临床各科室与病理科就送检标本交接、信息确认、录入等。
    病理科收发室安装登记工作站软件，配备扫描枪和标签打印机各1套。

	3
	取材工作站软件
	1套
	    用于病理大体标本拍照、大体描述、标本选取等。
    取材室需安装取材工作站软件1套，配备工作站电脑、触屏一体机、扫描枪各1套；

	4
	包埋工作站软件
	2套
	    用于蜡块包埋的确认、对取材医生取材评价等。
    2台包埋机旁各需要安装1套包埋工作站软件，各需配备触屏一体机及扫描枪1套；

	5
	制片工作站软件
	3套
	    用于蜡块切片的制备，连接玻片打号机打印载玻片，记录切片信息、接收技术医嘱等。
    3台切片机旁各需要安装1套包埋工作站软件，各需配备触屏一体机及扫描枪1套；

	6
	综合报告工作站软件
	6套
	    用于病理报告诊断，发出技术医嘱，审核报告，回传病理报告到临床申请工作站，统计医生工作量、打印质控报表等。
    6个医生工作站各需安装1套综合报告工作站软件，各需配备工作站电脑1套；其中科室负责人的电脑配置高于其他工作站，用于做二级数据库中心。

	7
	档案管理工作站软件
	1套
	    用于蜡块、切片档案管理，借片、还片管理，外院会诊档案记录等。  
    档案室安装1套档案管理工作站软件，需配备工作站电脑、扫描枪、高拍仪各1套；

	8
	第三方系统接口软件
	1套
	    用于与第三方软件的信息互联互通，信息交换等。
    需第三方软件系统厂家配合。



[bookmark: _GoBack]
