数量：2台
要求：1.自动控温，自动计时，降温速度快。
2. 具有缺水报警功能
3. 具有自检功能，病历查询功能
4. 降温毯、帽采用TPU材质，防腐剂，具有耐低温及耐臭
5. [bookmark: _GoBack]氧性能，使用寿命长，易清洗消毒
