除颤体内板技术需求

数量：1。
1、 适配于迈瑞除颤仪。
2、 耐受≥4000VDC高压。
3、 支持≥50此低温等离子灭菌或高温蒸汽灭菌消毒。
4、 [bookmark: _GoBack]具备生物兼容性，人体不会产生过敏反应。

